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ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № 5637/01.12.2016г. съдържащо запитване относно 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите 
на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”, открита 
с Решение № 2848 от 15.11.2016г. давам следния отговор:

ВЪПРОС относно обособени позиции №10 -  термошкаф и № 14 - стерилизатор:
„При първоначалното публикуване на обществената поръчка, термошкафа в поз.10 

беше описан с характеристика на стерилизатор, вкл. работна температура до + 250°С и 
принудителна циркулация на въздуха, а стерилизатора в поз.14 беше описан с 
характеристика на термошкаф вкл. работна температура до + 99,9°С и естествена 
циркулация на въздуха.

В решението за промяна, публикувано на 29.11.2016, термошкафа в поз.10 вече е описан 
с коректна характеристика на термошкаф, вкл. работна температура до + 99,9°С, а 
стерилизатора в поз.14 вече е описан с коректна характеристика на стерилизатор вкл. 
работна температура до + 250°С.

В повечето случаи и приложения сухите стерилизатори са с принудителна циркулация 
на въздуха, а термошкафовете са с естествена циркулация на въздуха!

Моля, предвид на веднъж направената замяна на техническите данни за позиции 10 и 
14, уточнете дали принудителната циркулация на въздуха за поз.10 и естествената 
циркулация на въздуха за поз. 14 са коректни. ‘

Според нас е допусната техническа грешка и коректното изискване следва да бъде за 
принудителна циркулация на въздуха за стерилизатора в поз.14 и естествена циркулация на 
въздуха за темошкафа в поз. 10.

Моля потвърдете още веднъж изискванията за циркулация на въздуха за позиции 10 и
14.

ОТГОВОР: В Техническата спецификация по Обособена позиция № 10 Възложителят е 
посочил „принудителна циркулация на въздуха“ на изисквания термошкаф.

С Решение № 3030 от 29.11.2016г. Възложителят не е извършвал промяна на посочената 
характеристика на апарата по обособена позиция № 10.

В Техническата спецификация по Обособена позиция № 14 Възложителят е посочил 
„нагряване с естествена циркулация“ на изисквания стерилизатор.

С Решение № 3030 от 29.11.2016г. Възложителят не е извършвал промяна на посочената 
характеристика на апарата по обособена позиция № 14.
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